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MALADIE VASCULAIRE ATHEROSCLEROTIQUE (MVAS)

JSIM 2022

Prévalence estimée a 15-20% dans la population générale
Prevalence en augmentation

Bifurcation aorto-iliaque (Al) prédisposée a ce genre de
lésion

Pour les lésions ostiales (tronc commun, arteres rénales,
artere mésenterique superieure...), il est habituellement

recommandé d’avoir une Iégere protrusion aortique (d’'un
millimetre pour le tronc commun)
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ANATOMIE DE LA BIFURCATION
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ANATOMIE DE LA BIFURCATION
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DEVELOPPEMENT DE PLAQUE
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TRAITEMENT PAR ENDOPROTHESE
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KISSING STENTS AVEC PROTRUSION
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Turbulence du
flot au travers de
mailles?
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KISSING STENTS SANS PROTRUSION
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DANS LA LITTERATURE

* Une seule étude sur la
guestion (Vertes et al.,
2018)

- Diminution du taux de
perméabilité pour les
stents avec protrusion
de plus de 2cm. 1224 60 9%
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Mais une protrusion > 2 cm est inhabituelle dans notre centre
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OBJECTIFS DE L’ETUDE

* La protrusion des stents placés a la bifurcation aorto-
lliaque a-t-elle un effet sur la permeabilité au suivi a long
terme ?
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METHODES

- Etude rétrospective

- Criteres d’inclusion : >18 ans, Fontaine Il, stent bifurcation aorto-
iliaque pour traitement de sténose significative

- Critéres d’exclusion: absence de suivi, stent couvert, ATCD de
chirurgie ou procédure modifiant anatomie de la bifurcation.

Mesure protrusion et analyse des suivis en aveugle

Utilisation courbe ROC pour former groupes

Analyse de survie Kaplan-Meier de la perméabilité des stents

Régression de Cox pour analyse des facteurs confondants
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RESULTATS - POPULATION
* 486 patients identifiés
* 164 exclusions

- Total de 322 patients entrant
pleinement dans I'etude
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Sensitivity (TPR)

RESULTATS - COURBE ROC

ROC Curves
S Valeur la plus
o discriminante :
2.3mm de protrusion

S Sensibilité de 47%
S Spécificité de 71%
g _,/f,, e R —— Max protrusion = 0.58 [0.51 - 0.65]
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Protrusion Protrusion

< 2.3 mm (%) = 2.3 mm (%)
n= 218 n=104
Sexe masculin 56,9 471 0,100
Age moyen (ans) 65,2 63,7 0,121
TASC
A 31,2 22 1
E 23 4 22 1 0,215

RESULTATS o 0t
DEMOGRAPHIQUES | “Sase a1 2 oot

Dyslipidémie 67.0 68.3 0816
Maladie 326 17 0,880
COranarenine
insuffisance 41 24 0.758
cardiaque
Tabagisme actif 31,2 9.4 0144
MPOC 10,6 144 0,314

Créatinine moyenne

8939 79,0 0,209
(umol/L) ) i i
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RESULTATS - SUIVI

« Suivi moyen global de 3.7 ans
- 3.6 pour le groupe avec protrusion >2.3mm
- 3.8 pour <2.3mm de protrusion
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TAUX DE RESTENOSE

- Différence significative avec
plus haut taux de resténose
chez groupe avec protrusion
>2.3mm

- 26% vs 14.2 % (p = 0.01)

- Temps moyen de
restenose 10.4 ans pour
groupe <2.3mm et 8 ans
pour groupe >2.3mm (p =
0.014)

Survival probability
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DISCUSSION ET CONCLUSION

- Les stents iliagues gui ont une protrusion aortique
<2.3mm sont associés a significativement moins de
restenose a long terme chez les patients claudicants.

- Ces résultats ont-ils un lien avec turbulence du flot lors
du passage au travers des mailles du stent?

- Si oul, verrait-on ces mémes difféerences avec
endoprotheses couvertes?
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QUESTIONS ?




